MEDICA EASYCAL q

REF 10657 KAL DUZEY! 1 3X1mL $!$E
KAL DUZEYi2 3 X1mL SiSE

KIMYA TIBC COKLU KALIBRATORU
Her bir sise, dusuk ve ylksek olmak tzere iki farkli duzeyde, insan kaynakli materyal bazli TIBC'nin reaktif olmayan dengeleyiciler ve
katkilar iceren liyofilize preparatlarini icerir.

KULLANIM AMACI

TIBC Coklu Kalibrator setinin, EasyRA® Clinical Chemistry Analyzer izerinde Medica TIBC miktar tayini kalibrasyonunda kullanimi
amagclanmistir. Yalnizca in vitro teshis amach kullanim igindir. Yalnizca profesyonel kullanim igindir.

GUVENLIK ONLEMLERI VE UYARILAR

1. Laboratuar reaktiflerini islerken normal énlemlerin izlenmesi gerekir.

2. Bu Uriinun elde edildigi insan kaynakli materyal, HBsAg, anti-HIV 1/ 2, anti-HCV ve HIV-1 Ag icin test edilmis ve reaksiyon
vermedigi tespit edilmistir. Ancak, enfeksiy6z ajanlarin yokluguna dair tam glivence verebilecek bir ydntem mevcut olmadigindan,
bu materyal ve tim hasta numuneleri, enfeksiy6z hastalik bulastirma olasiligi varmig gibi islenmeli ve atilmalidir. Bkz. National
Institute of Health Manual “Biosafety in Microbiology and Biomedical Laboratories,” 2™ ed., 1988

3. Agizla pipetlemeyin. AJizla ve ciltle temastan kaginin.

4. Bu kitteki kalibratorler koruyucu olarak sodyum azit igerir. Sodyum azit, metal bosaltma hatlarinda patlayici bilesimler olusturabilir.
Materyali boru tesisati fikstlrleri yoluyla atarken, bol miktarda suyla ¢alkalayin.

ISLEME, SAKLAMA ve STABILITE ile ilgili talimatlar
Kalibratorler sulandiriimadan 6nce, 2 - 8°C sicaklikta agilmadan saklandiginda etiket tizerindeki son kullanma tarihine kadar stabildir.
Sulandirildiktan sonra kalibratort kapali olarak 2 - 8°C sicaklikta saklayin. Agilan kalibratorler 2 - 8°C sicaklikta 10 gline kadar stabildir.

KULLANIM TALIMATLARI

1. Sulandirmadan 6nce, siselerin ortam sicakligina gelmesine izin verin.

2. Her bir liyofilize serum sisesini, ortam sicakligina getirilmis tam olarak 1.0 mL &l¢Ustinde olan reaktif safligindaki su ile dikkatli bir
sekilde sulandirin.

3. Siseyi kapatin ve 30 dakika siresince bu sekilde kalmasina izin verin. Déndurerek veya ters cevirerek yavasca karistirin. Materyalin
tamamen ¢6zUnlp ¢ozinmedigini denetleyin. Galkalamayin.

DEGER ATAMA
Asagidaki tablo, TIBC Kalibratorleri igin atanan degerleri igermektedir:

Lot No. 26086 Son Kullanma Tarihi: 2027-08-31

Analit: Atanan Deger Birimler
EasyCal TIBC Diizey 1 106 pg/dL
EasyCal TIBC Diizey 2 747 pg/dL
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